
Implants for surgery — Metallic 
materials —
Part 6: 
Wrought cobalt-nickel-chromium-
molybdenum alloy
Implants chirurgicaux — Matériaux métalliques —
Partie 6: Alliage corroyé à base de cobalt, de nickel, de chrome et de 
molybdène
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