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Méthode d'essai pour mesurer 
l'efficacité des médias de filtration 
d'air par rapport aux nanomatériaux 
sphériques —
Partie 1: 
Spectre granulométrique de 20 nm à 
500 nm
Test method to measure the efficiency of air filtration media against 
spherical nanomaterials —
Part 1: Size range from 20 nm to 500 nm

NORME 
INTERNATIONALE

ISO
21083-1

Première édition
2018-11

Numéro de référence
ISO 21083-1:2018(F)



Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation
4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn

mailto:asn@asn.sn

